
Propojení tonometrů pro kontrolu přesnosti  výsledků 
automatického měření TK

Y spojka

Jediná správná kontrola přesnosti měření TK digitálního tonometru proti rtuťovému se provádí
spojením obou přístrojů  do jednoho systému tzv.Y spojkou. Tím dosáhneme toho, že měření 
TK probíhá synchronně  (současně) tj. u totožných tlakových pulzů. Nafukování a vyfukování 
provádí  automaticky digitální tonometr  (použijeme manžetu určenou pro tento tonometr). 
Hodnoty TK získané auskultačním měřením fonendoskopem a odečtené ze rtuťového 
tonometru porovnáme s výsledky automatického měření digitálního tonometru. Použitý rtuťový 
tonometr musí mít platné metrologické ověření přesnosti. Pouze takto je možno porovnávat 
přesnost měření TK digitálního tonometru s hodnotami vyhodnocenými  auskultačním 
měřením rtuťovým tonometrem.


