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MEDITEST, s.r.o. 
zdraví pod kontrolou 

 

EasyGlucoTM 
U� ivatelská p�íru� ka 
 
 
 
Pro u� ivatele glukometru EasyGlucoTM 
 
Vá� ený u� ivateli, 
 
d� kujeme, � e jste si vybral práv�  glukometr EasyGlucoTM. Tato u� ivatelská p�íru� ka obsahuje d� le� ité informace o glukometru 
EasyGlucoTM, které jsou nezbytné pro jeho správné pou� ívání. P�e� t� te si pe� liv�  veškeré informace.  
 
Víme, � e m� �ení hladiny glukózy v krvi v domácím prost�edí vám poskytuje kontrolu nad vaším diabetem a pravidelné 
testování m� � e p�isp� t k vaší pohod� . EasyGlucoTM byl vyvinut tak, aby vám poskytnul rychlé a p�esné výsledky a zárove�  
bylo jeho pou� ití jednoduché a pohodlné. Naším cílem je poskytovat kvalitní zdravotnické výrobky dopln� né o zákaznické 
slu� by. Pou� ívání glukometru EasyGlucoTM konzultujte se svým ošet�ujícím léka�em. Glukometr EasyGlucoTM je ur� en pouze 
pro testování mimo t� lo (diagnostické pou� ití in vitro). 
 
Záru� ní registra� ní karta je obsa� en v balení vašeho glukometru. Vypl� te registra� ní kartu na t�íletou záruku a zašlete ji zp� t. 
To vám zárove�  umo� ní získat veškeré novinky o glukometru EasyGlucoTM. V p�ípad�  dotaz�  se obracejte na autorizovaného 
zástupce v � R MEDITEST, s.r.o. 
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Stru� ný postup m� � ení 
 
Toto je pouze rychlý p�ehled m� �ení. P�e� t� te si veškeré informace v u� ivatelské p�íru� ce, d�íve ne�  za� nete glukometr 
EasyGlucoTM pou� ívat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                                                      
          
 
 
 
D� le� ité informace 
 
Pro p�esné a bezpe� né m� �ení hladiny glukózy v krvi si, d�íve ne�  za� nete pou� ívat glukometr EasyGlucoTM, p�e� t� te veškeré 
instrukce v u� ivatelské p�íru� ce. 

·  Glukometr EasyGlucoTM je ur� en pouze pro testování mimo t� lo (diagnostické pou� ití in vitro). 
·  Glukometr EasyGlucoTM je ur� en pouze k m� �ení hladiny krevní glukózy (cukru). Pro m� �ení pou� ívejte pouze � erstvou 

kapilární krev. 
·  P�ístroj by se nem� l pou� ívat k ur� ení diagnózy diabetu a pro m� �ení u novoroze� at.  
·  Glukometr EasyGlucoTM pou� ívejte výhradn�  k m� �ení hladiny glukózy v krvi. 
·  Pou� ití glukometru EasyGlucoTM zkonzultujte se svým ošet�ujícím léka�em v závislosti na pr� b� hu vašeho diabetu.  
·  Dbejte zvýšené opatrnosti p� i manipulaci s krví. Nesprávné zacházení m� � e zp� sobit vá� né zdravotní problémy.  
 
V p�ípad�  jakýchkoliv dotaz�  ohledn�  pou� ití produkt�  EasyGlucoTM kontaktujte autorizovaného zástupce MEDITEST, s.r.o. 

1) Vlo� te testovací            
prou� ek do 
glukometru. 

2) Naneste vzorek 
krve na testovací 
prou� ek.                    

4) Výsledky m� �ení za 
 9 sekund. 

3) Ov� �ovací okénko musí být zcela plné, pak za� ne 
glukometr odpo� ítávat. Pokud není ov� �ovací okénko  
úpln�  plné nep�idávejte více krve. Ihned vyjm� te 
testovací prou� ek  a prove� te nové m� �ení. 
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Obsah balení systému EasyGlucoTM     
 
 

 
Glukometr EasyGlucoTM 
 
Testovací prou� ky EasyGlucoTM 
 
Odb� rové pero, jehla a kontrolní prou� ek 
 
U� ivatelská p�íru� ka 
 
Záru� ní registra� ní karta 
 
U� ivatelský deník 
 
2 baterie 3V Li-CR2032 
 
Pouzdro 

 
 
 
 

 
D�íve ne�  za� nete pou� ívat systém EasyGlucoTM zkontrolujte, zda není balení otev�eno a obsahuje všechny výše zmín� né 
� ásti. Pokud tomu tak není, vra� te za�ízení do obchodu, kde bylo zakoupeno nebo kontaktujte autorizovaného zástupce 
MEDITEST, s.r.o. 
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Glukometr EasyGlucoTM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                        

Testovací otvor: Sem vlo� te testovací prou� ek EasyGlucoTM. 
Displej: Na displeji se zobrazují symboly, krátké zprávy a výsledky m� �ení. 
Tla� ítko MEM: Stiskn� te pro zobrazení posledních záznam�   o nastavení � asu a data (viz. str. 13, 14, 18 a 19). 
Tla� ítko SET: Stiskn� te pro vyvolání posledních výsledk�  a pro nastavení � asu a data (den, m� síc, rok) a kódu (viz. str. 9, 
13,14, 18 a 19).  
 

 
 

Testovací otvor 
 

Displej 

 Datový port 

 

Tla� ítko SET 

 Tla� ítko MEM 

 

Baterie 

 

Štítek 
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Displej glukometru EasyGlucoTM 
 
  � ásti LCD displeje 
 
                                                                        
 
 
 
                                                                                                                             
   
                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                            
  
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                     
 

 

Prázdná pam� �  

                                                                                                                           
Blikající obrys prou� ku indikuje, 
� e p�ístroj je p�ipraven k m� �ení 

Sm� r vzorku 
                                                                                                                       
rve 

Jednotky výsledku m� �ení 

Minuta Hodina       
 

M� síc       Den                           

Symbol pro smazání  
vzork�  

Oblast pro zobrazení  
zpráv a výsledk�   
m� �ení 
 

Stav baterie 

Zobrazí se spole� n�   
s kódem prou� ku 

Kontrola systému 
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Testovací prou� ky EasyGlucoTM 
 
Systém EasyGlucoTM m� �í hladinu glukózy v krvi.  
 
Naneste krev na horní okraj                                                    
testovacího  prou� ku  EasyGlucoTM.  
Krev se automaticky natáhne do kanálku,  
kde prob� hne reakce. 
 
 
 
    
                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                           

       
                                                                                                          
                                                                                                          
 
 

 
                                                                   
 
 
 

 

  

Zde naneste krev 

Zde zkontrolujte, � e 
bylo naneseno dost 
krve 

Kontakt (elektroda)  
Tímto koncem zasu� te  
prou� ek do glukometru,  
a�  úpln�  dol� . 

Líc Rub 
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D� le� ité informace o testovacím prou� ku EasyGlucoTM 

 

·  Testovací prou� ky EasyGlucoTM skladujte na chladném, suchém míst�  p� i teplot�  4 – 30 � C. Chra� te p�ed slune� ním 
sv� tlem. Neuchovávejte v chladni� ce. 

·  Testovací prou� ky uchovávejte pouze v originálním balení. Nep�endávejte je do jiné tuby nebo lahvi� ky. 
·  Ihned  po vyjmutí testovacího prou� ku EasyGlucoTM, tubu op� t pevn�  uzav�ete. 
·  Testovací prou� ek pou� ijte ihned po vyjmutí z tuby.  
·  P�i prvním otev�ení tuby napište na štítek datum, do kdy musíte prou� ky spot�ebovat. Testovací prou� ky EasyGlucoTM 

spot�ebujte do 3 m� síc�  od prvního otev�ení. 
·  Zamezte, aby se na testovací prou� ky dostala špína, jídlo a voda. Testovací prou� ky musí z� stat zcela � isté. 

Nedotýkejte se testovacích prou� k�  mokrýma rukama. 
·  Nepou� ívejte testovací prou� ky po uplynutí doby pou� itelnosti, výsledky mohou být zkreslené. Doba trvanlivosti je 

uvedena na obalu nebo tub� .  
·  Testovací prou� ky EasyGlucoTM neohýbejte, nest�íhejte ani jinak neupravujte. 
·  Testovací prou� ky EasyGlucoTM jsou pouze na jedno pou� ití. 
·  Pro více informací si p�e� t� te p�íbalový leták k testovacím prou� k� m EasyGlucoTM. 

 
 
Kontrola glukometru pomocí kontrolního prou� ku 
 
S pomocí kontrolního prou� ku se ujistíte, � e glukometr správn�  funguje.  
 

·  Kdy�  vlo� íte kontrolní prou� ek do testovací otvoru, glukometr se automaticky zkontroluje. Na LCD obrazovce se zobrazí 
symbol „V“, který znamená, � e kontrola byla provedena.  

·  Kontrolní prou� ek vlo� te do glukometru lícem nahoru po sm� ru šipky. Pokud je hodnota, zobrazená na displeji, 
v rozmezí 5,9 – 7,1 mmol/l (107 – 127 mg/dl), je mo� né za� ít glukometr pou� ívat. Pokud je hodnota jiná ne�  je 
po� adované rozmezí, vlo� te znovu kalibra� ní klí�  (2x – 3x). Pokud ani te�  není hodnota v rozmezí  5,9 – 7,1 mmol/l (107 
– 127 mg/dl) kontaktujte autorizovaného zástupce. 

·  Kontrolní prou� ek nekontroluje, zda je glukometr zapnutý.  
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Kódování glukometru  
 
Kód je ur� en ke kalibrování glukometru EasyGlucoTM  testovacími prou� ky EasyGlucoTM. P�ed prvním pou� itím a p�i ka� dém 
otev�ení nové tuby s testovacími prou� ky EasyGlucoTM nastavte kód na glukometru.  
 
KROK 1 
Glukometr se po vlo� ení testovacího prou� ku EasyGlucoTM  automaticky zapne. Zasu� te testovací prou� ek do glukometru a�  
úpln�  dol� . Vyvarujte se ohnutí testovacího prou� ku. Kód se objeví na displeji po dobu 3 sekund. Porovnejte kód na displeji 
glukometru (nap�. C9) s kódem na tub�  s testovacími prou� ky. Pokud 
se shodují m� � ete za� ít s m� �ením. Pokud se na displeji objeví 
jakákoli chybová hláška podívejte se do kapitoly „Odstran� ní 
problém� “ (viz. str. 20). 
 
KROK 2 
Pokud se kódy neshodují musíte nastavit kód manuáln� , d�íve ne�  se 
displej vypne. Kód se musí shodovat s kódem na tub�  s testovacími 
prou� ky. Správný kód nastavíte pomocí tla� ítka SET. Ka� dé stisknutí 
tla� ítka SET zvýší � íslo o jednotku. Pro rychlejší nastavení tla� ítko 
SET podr� te.  
Po nastavení správného kódu bude displej glukometru chvíli prázdný.  
Nyní se na displeji objeví blikající symbol testovacího prou� ku. Systém 
je p�ipraven na m� �ení.  
 
 
Varování: Pokud nenastavíte kód správn� , výsledky m� �ení mohou  
být nep�esné.  
 
 
D� le� ité: P�ed ka� dým m� �ením se ujist� te, � e kód na displeji 
glukometru je shodný s kódem na tub�  s testovacími prou� ky.  
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Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGlucoTM 
 
Poznámka: Kontrolní roztok EasyGlucoTM  je prodáván samostatn� . Veškeré druhy kontrolních roztok�  mohou být zakoupeny 
u MEDITEST, s.r.o. 
 
Pro více informací si p�e� t� te p�íbalový leták kontrolního roztoku EasyGlucoTM . 
 
Glukometr a testovací prou� ky fungují spole� n�  jako systém a kontrolní roztok slou� í k jeho kontrole. Abyste se ujistili, � e 
nam� �ené výsledky jsou p�esné, je d� le� ité pou� ívat kontrolní roztok pravideln� .   
 
Testovací roztok EasyGlucoTM  obsahuje m� � itelné mno� ství glukózy, která reaguje s testovacím prou� kem EasyGlucoTM. 
Porovnejte výsledky nam� �ené pomocí testovacího roztoku  s o� ekávanými výsledky vytišt� nými na tub�  s testovacími 
prou� ky.  
 
Kontrolní roztok EasyGlucoTM by se m� l pou� ít v p�ípad� : 

·  kdy si nacvi� ujete m� �ící proces. 
·  kdy se ujiš�ujete, � e glukometr a testovací prou� ky správn�  fungují.  
·  kdy si nejste jisti, � e provádíte m� �ení správn� .  

 
D�íve ne�  pou� ijete glukometr EasyGlucoTM k m� �ení hladiny glukózy v krvi, vyzkoušejte si proces m� �ení s kontrolním 
roztokem. Pokud je mo� né vykonat 3 m� �ení za sebou, jste p�ipraveni testovat krev.  
 
Test kontrolním roztokem provád� jte: 

·  Kdy�  otvíráte novou tubu s testovacími prou� ky. 
·  Kdy�  máte podez�ení, � e glukometr nebo testovací prou� ky nefungují správn� .  
·  Pokud výsledek m� �ení neodpovídá vašim pocit� m nebo pokud máte pochybnosti o p�esnosti výsledk� . 
·  V p�ípad� , � e jste glukometr upustili.  
·  Pou� ívejte pravideln�  k dosa� ení p�esných výsledk� . 

 
Test kontrolním roztokem je stejný jako krevní test, s tím rozdílem, � e místo kapky krve pou� íváte kontrolní roztok 
EasyGlucoTM. 
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Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGlucoTM 
 
D� le� ité informace 

·  Pou� ívejte pouze kontrolní roztok EasyGlucoTM 
·  Zkontrolujte dobu trvanlivosti na ampuli s kontolním roztokem. V p�ípad� , � e je doba trvanlivosti prošlá, kontrolní roztok 

nepou� ívejte.  
·  Kontrolní roztok EasyGlucoTM skladujte  p�i pokojové teplot�  ni� ší ne�  30 °C. Neuchovávejte v chladni� ce. 
·  Kontrolní roztok dob�e prot�epejte a po ka� dém pou� ití pevn�  uzav�ete.  
·  Pou� ívejte pouze po dobu 3 m� síc�  od prvního otev�ení. P�i prvním otev�ení ampule napište na štítek datum, do kdy 

musíte roztok spot�ebovat. 
 
Varování: Rozmezí, které je uvedeno na lahvi� ce s kontrolním roztokem je platné pouze pro kontrolní roztok EasyGlucoTM a je 
ur� eno k ov� �ení správnosti m� �ení testovacích prou� k�  a glukometru. Nejedná se o  doporu� enou hladinu glukózy v krvy.  
 
 
Jak provést kontrolu systému kontrolním roztokem EasyGlucoTM: 
 
KROK 1: Zasu� te testovací prou� ek do glukometru 
Testovací prou� ek vlo� te do otvoru glukometru lícem nahoru po sm� ru šipky. Glukometr se automaticky zapne a na displeji se 
zobrazí kód. Ujist� te se, � e kód na displeji je shodný s kódem na tub�  s testovacími prou� ky (obr.1). Pokud tomu tak není, 
zadejte správný kód. Nyní se na displeji objeví blikající symbol testovacího prou� ku. 
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Kontrola systému kontrolním roztokem EasyGlucoTM 
 
Krok 2: Naneste kontrolní roztok 
Kontrolní roztok dob�e prot�epejte, pak otev�ete lahvi� ku. Obra� te lahvi� ku vzh� ru nohama a odkápn� te první kapku 
kontrolního roztoku. Pokud se na špi� ce lahvi� ky objeví vzduchové bubliny, ot�ete je � istým ubrouskem. Nyní m� � ete nanést 
kontrolní roztok. Lehce zmá� kn� te lahvi� ku s kontrolním roztokem. Na jejím konci se vytvo�í malá kapka, kterou nanesete na 
testovací prou� ek. Nanášejte pouze kontrolní roztok bez vzduchových bublin. Vezm� te glukometr s testovacím prou� kem a 
kapku kontrolního roztoku naneste na horní okraj testovacího prou� ku (obr. 2). Testovací prou� ek dr� te u kapky kontrolního 
roztoku tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí.  
 
Krok 3: Výsledky za 9 sekund 
Pípnutí indikuje napln� ní testovacího prou� ku. Nyní glukometr za� ne odpo� ítávat 9 sekund, co�  je doba pot�ebná pro 
vyhodnocení výsledk�  (obr. 3). Porovnejte výsledky s hodnotami uvedenými na ampuli s testovacími prou� ky. Výsledek by m� l 
být v uvedeném rozmezí.  
 
Porovnání výsledk�  
 
Pokud výsledek s kontrolním roztokem vyjde mimo toto rozmezí, test opakujte. Výsledky mimo uvedené rozmezí mohou mít 
n� kolik p�í� in: 
 

·  Chybné provedení testu. 
·  Nedostate� né prot�epání kontrolního roztoku (musí být d� kladn�  prot�epán). 
·  Neodkápnutí první kapky kontrolního roztoku mimo testovací prou� ek. 
·  Uplynutím doby pou� itelnosti kontrolního roztoku. 
·  Poškozením testovacího prou� ku. 
·  Selháním glukometru (ke kontrole glukometru pou� ijte kontrolní prou� ek EasyGlucoTM ). 
·  P�íliš vysokou nebo nízkou teplotou kontrolního roztoku.  
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Nastavení glukometru  
 
Glukometr EasyGlucoTM má 3 re� imy nastavení: 1) pr� m� rné hodnoty, 2) jednotky, 3) datum a � as. 
 
Zapn� te glukometr podr� ením tla� ítka SET po dobu 3 sekund pro spušt� ní nastavení glukometru.   
 
Jak vypo� ítat pr� m� rnou hladinu glukózy v krvy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Zadejte re� im nastavení                             Zm� � te status                    Pohyb na další 
 
 
Re� im nastavení za� íná nastavením po� tu dn� , za které chcete dostávat pr� m� rné výsledky hladiny glukózy v krvi. Na displeji 
glukometru bude blikat poslední nastavená hodnota. Po� et dní, za které chcete dostávat  pr� m� rné údaje, m� � ete nastavit od 
7 do 90 dní. � íslo indikující po� et dní zvýšíte stisknutím tla� ítka SET. Podr� ení tla� ítka SET umo� ní rychlejší nastavení 
po� adované hodnoty. Po nastavení po� adované hodnoty stiskn� te tla� ítko MEM. Tla� ítko MEM slou� í k ulo� ení nastavení a 
zárove�  k pohybu mezi jednotlivými re� imy nastavení.  
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Nastavení glukometru  
 
Nyní se nacházíte v re� imu pro nastavení jednotek m� �ení. Vhodné jednotky m� �ení 
(mmol/l nebo mg/dl) hladiny glukózy v krvy vyberete stisknutím tla� ítka SET. Po vybrání 
vhodných jednotek stiskn� te tla� ítko MEM. Tím se vybrané jednotky m� �ení ulo� í.  
Poznámka: Výsledky m� �ení ulo� ené v pam� ti se automaticky zobrazí ve vámi zvolených 
jednotkách.  
 
Nastavení data 
Pro nastavení roku opakovan�  stiskn� te tla� ítko SET. Rok m� � e být nastaven v rozmezí 
2000 – 2099. (P�i b� � ném provozu se rok na displeji nezobrazuje). Nyní stiskn� te tla� ítko 
MEM a vyberte správný m� síc (opakovaným stisknutím tla� ítka SET). Poté op� t stiskn� te 
tla� íko MEM a vyberte správný den. Opakovaným stisknutím tla� íka SET nastavíte 
odpovídající den (m� síc, rok). Pro rychlejší nastavení tla� ítko SET podr� te. 
 
Nastavení � asu 
Pro nastavení správné hodiny opakovan�  stiskn� te tla� ítko SET. Nyní stiskn� te tla� ítko 
MEM a nastavte minuty. I ty se nastaví opakovaným stisknutím tla� ítka SET. Pro rychlejší 
nastavení tla� ítko SET podr� te. Kdy�  jsou hodiny správn�  nastaveny stiskn� te tla� íko 
MEM. Nyní za� ne na displeji blikat 12 hodinový formát � asu (AM – dopoledne / PM - 
odpoledne). Pro nastavení po� adovaného formátu stiskn� te tla� ítko SET.  Pro ulo� ení 
nastavení stiskn� te tla� ítko MEM.  
 
Po nastavení glukometru se na displeji po dobu 3 sekund zobrazí veškerá ulo� ená 
nastavení. Poté se glukometr automaticky vypne.  
 
Varování: Pokud nenastavíte správný datum, výsledky m� �ení ulo� ené v pam� ti se 
nezobrazí. Místo toho se na displeji zobrazí chybová hláška. Doporu� ujeme nastavit 
glukometr d�íve ne�  ho za� nete pou� ívat a p�i ka� dé vým� n�  baterií. Krev není mo� né 
testovat, pokud je glukometr v re� imu nastavení.   
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Odb� r kapky krve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
    
                         
                                                                                                                                                               
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varování: P�i ka� dém testování pou� ijte novou sterilní jehlu. Nepou� ívejte jehlu s poškozenou nebo dokonce odstan� nou 
ochranou krytkou. Nikdy nepou� ijte jehlu, kterou p�ed vámi m� l n� kdo jiný. Pou� itou jehlu vyho� te na p�íslušné místo.  
 

 
1) Odšroubujte vršek odb� rového 
pera a jehlu zasu� te pevn�  do 
nosi� e.                                                             

2) P�idr� te jehlu a odšroubujte 
ochrannou krytku. Tu nevyhazujte.                                     

3) Odb� rové pero poskytuje 5 r� zných stup� �  
vpichu. Vyberte si pro vás vyhovující hloubku 
vpichu: 1-2 pro m� kkou a tenkou k� � i, 3 pro 
st�edn�  silnou k� � i, 4-5 pro silnou, ztvrdlou 
poko� ku. 

 
4) Jednou rukou p�idr� te špi� ku 
odb� rového pera a druhou táhn� te za 
pohyblivou � ást, dokud neuslyšíte 
cvaknutí. Nyní je odb� rové pero 
uzam� eno a p�ipraveno k odb� ru.  

5) Uvoln� te pohyblivou � ást. 
Ta se okam� it�  vrátí do 
p� vodní polohy. 

6) P�ilo� te odb� rové pero na  špi� ku prstu. 
Stiskn� te spoušt� cí tla� ítko. Vzorek krve je 
nyní p� ipraven k nanesení na testovací 
prou� ek. Odtáhn� te testovací pero od prstu. 
 

Poznámka: Hloubka vpichu m� � e být nastavena mezi jakákoliv dv�  � ísla.  
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Testování krve 
 
D�íve ne�  za� nete m� �it hladinu glukózy v krvi, pe� liv�  si p�e� t� te p�íbalový leták k testovacím prou� k� m a ujist� te se, � e máte 
všechno pot�ebné k m� �ení hladiny glukózy v krvi: 
 
Glukometr EasyGlucoTM, Testovací prou� ky EasyGlucoTM, Odb� rové pero, Sterilní jehly 

 
Upozorn� ní: Jak sní� it riziko infekce 

- Nikdy nepou� ívejte odb� rové pero a jehlu, kterou p�ed vámi pou� íval n� kdo jiný.  
- Zamezte, aby se na sterilní jehly a odb� rové pero dostal krém na ruce, jakékoliv oleje nebo špína.  
- P�ed testováním si po�ádn�  vysušte ruce. 

 
Seznamte se s pou� íváním odb� rového pera a p�ed prvním pou� itím si nacvi� te postup pou� ití. P�ed testováním si omyjte 
ruce mýdlem, opláchn� te teplou vodou a d� kladn�  vysušte. 
 
KROK 1 
Zasu� te testovací prou� ek EasyGlucoTM  do glukometru EasyGlucoTM a�  úpln�  dol� . Kontrolní prou� ek vlo� te do glukometru 
lícem nahoru po sm� ru šipky. Glukometr se automaticky zapne a na displeji se objeví kód. Ujist� te se, � e zobrazený kód se 
shoduje s kódem vytišt� ným na tub�  s testovacími prou� ky. Pokud tomu tak není, musíte kód správn�  nastavit. Viz. „Kódování 
glukometru“ (str. 9).  
 
Poznámka: Pokud zasunete testovací prou� ek do glukometru špatnou stranou, glukometr se automaticky zapne, ale m� �ení 
neprob� hne.  
 
Upozorn� ní: 

- Pokud jste kód nepotvrdili do 3 sekund, vyjm� te testovací prou� ek, vypn� te a zapn� te glukometr a celý proces 
zopakujte.  

- Pokud se kód na displeji neshoduje s kódem na tub�  s testovacími prou� ky, nastavte kód manuáln� . Viz. „Kódování 
glukometru“ (str. 9). 
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Testování krve  
 
KROK 2 
P�ilo� te kone� ek prstu na okraj testovacího prou� ku EasyGlucoTM. Krev se automaticky nasaje do kanálku testovacího prou� ku 
(na elektrodu). Prst nechte p�ilo� ený, dokud neuslyšíte pípnutí glukometru EasyGlucoTM. Objem vzorku krve musí být nejmén�  
1,5µL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          správn�                                  špatn�  
 
Upozorn� ní: 

- Pokud neprovedete m� �ení do 3 minut glukometr se automaticky vypne. V tomto p�ípad�  by m� l být celý postup m� �ení 
proveden znovu. 

 
KROK 3 
Po pípnutí se test spustí automaticky a výsledky se zobrazí za 9 sekund. Na displeji se objeví odpo� ítávání od 9 do 1. Po 9 
sekundách se na displeji objeví výsledek m� �ení. 
 
KROK 4 
Výsledek m� �ení si poznamenejte do deníku EasyGlucoTM. To vám pom� � e udr� et p�ehled o všech nam� �ených výsledcích. 
Po dokon� ení testu vyjm� te testovací prou� ek a jehlu a vyho� te je na p�íslušné místo. Veškeré p�íslušenství uchovávejte 
v ko� eném pouzd�e. Pokud je to nutné, o� ist� te glukometr. Viz. „Údr� ba glukometru EasyGlucoTM“ (str. 19).  
 
Upozorn� ní: V p�ípad�  chybové hlášky se obra� te na kapitolu „Odstran� ní problém� “ (str 20 – 22). 
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Vyhodnocení výsledk�  
 
 
Glukometr EasyGlucoTM si ve vestav� né pam� ti m� � e uchovat a�  200 záznam�  a zárove�  sleduje pr� m� rnou hladinu glukózy 
v krvi za daný po� et dní, který jste si p�ednastavili. Tyto údaje zobrazí na displeji, kdykoli si budete p�át. Po dosa� ení 200 
ulo� ených záznam�  se p�i ka� dém dalším m� �ením nejstarší záznamy p�epíší nejnov� jšími.  
 
Nam� � ené hodnoty vyvoláte stisknutím tla� ítka MEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

První stisknutí tla� ítka MEM vyvolá aktuální datum a 
� as. Další stisknutí vyvolá pr� m� rnou nam� �enou 
hladinu glukózy v krvi za daný po� et dní, který jste                 
si p�ednastavili.   

Pokud v pam� ti nejsou 
� ádná data objeví se 
symbol    a glukometr se 
automaticky za 3 sekundy 
vypne.                       

Pokud jste nenastavili 
po� et dní, pro který má 
být po� ítána pr� m� rná 
nam� �ená hodnota 
zobrazí se na displeji 0. 
Z pam� ti si  však m� � ete 
vyvolat jednotlivé 
nam� �ené hodnoty. 
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Vyhodnocení výsledk�  
 
Nyní se nacházíte v pam� ti glukometru. Stisknutím tla� ítka SET se veškeré nam� �ené výsledky, ulo� ené v pam� ti, se�adí od 
nejnov� jších po nejstarší a zárove�  se zobrazí datum a � as m� �ení.   
 
Pokud chcete vymazat nam� �ené hodnoty postupn�  podr� te tla� ítko SET po dobu 5 vte�in, do té doby ne�  uslyšíte 3 pípnutí.  
Na displeji se zobrazí výsledek testu, který chcete smazat.  
Pokud chcete smazat všechny výsledky najednou podr� te tla� ítko SET dokud neuslyšíte pípnutí. Zárove�  s pípnutím stiskn� te 
tla� ítko MEM. Vymazané výsledky nemohou být obnoveny.  
 
Upozorn� ní: Pokud nenastavíte glukometr správn� , uká� e se místo výsledk�  chybová hláška. To samé platí p� i špatném 
nastavení po� tu dn�  pro výpo� et pr� m� rné hladiny glukózy v krvi. Nesprávné nastavení zp� sobí, � e se na displeji objeví 
chybová hláška „Er3“. Více informací o nastavení, viz. „Nastavení glukometru“ (str. 13 - 14).  
 
Údr� ba glukometru EasyGlucoTM  
 
Správná údr� ba zajistí p�esné výsledky, bezpe� né pou� ívání a dlouhou � ivotnost glukometru EasyGlucoTM. 

1. Pokud na odb� rovém peru z� stanou zbytky krve nebo ne� istot, o� ist� te jej. P�edejdete tím infek� ním onemocn� ním. 
2. Glukometr by m� l být po ka� dém m� �ení o� išt� n m� kkým had�íkem nebo papírovým kapesníkem. V p�ípad�  pot�eby 

m� � ete k � išt� ní vn� jší strany glukometru pou� ít � istý alkohol. Nepou� ívejte chemické látky jako benzol nebo aceton, 
mohou poškodit povrch glukometru. Pokud budete � istit glukometr alkoholem v � ádném p�ípad�  ho neaplikujte p�ímo na 
glukometr. Malé mno� ství alkoholu naneste na had�ík a o� ist� te glukometr. Po o� ist� ní nechte glukometr oschnout na 
chladném míst�  mimo dosah slune� ního zá�ení.  

3. Po ka� dém m� �ení ulo� te glukometr do ko� eného pouzdra. P�edejdete tak jeho poni� ení. Glukometr skladujte na 
chladném, suchém míst� , mimo dosah d� tí.  

4. Pro podrobn� jší informace o testovacích prou� cích EasyGlucoTM si p�e� t� te p�íbalový leták, který se nachází v ka� dém 
balení testovacích prou� k�  EasyGlucoTM. 

5. Pokud pot�ebujete zakoupit odb� rové pero, sterilní jehly nebo testovací prou� ky, navštivte lékárnu nebo kontaktujte 
autorizovaného zástupce. 

6. Testovací prou� ky a glukometr nenamá� ejte. 
7. Nevystavujte glukometr a testovací prou� ky extrémnímu teplu. 
8. Glukometr EasyGlucoTM pou� ívejte dle instrukcí v u� ivatelské p�íru� ce.  
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Baterie 
 
V balení jsou dv�  3.0V (CR2032 nebo rovnocenné) lithiové baterie. � ivotnost baterií je p� ibli� n�  5 000 m� �ení. Do glukometru 
nesmí být pou� it � ádný jiný druh baterií.  
 
Kdy�  jsou baterie slabé, objeví se na displeji symbol baterie nebo se glukometr v� bec nezapne.  
 
Ne�  za� nete vym� � ovat baterie, ujist� te se, � e je glukometr vypnutý. 
 
P�i vým� n�  baterií se ujist� te, � e je do glukometru dáváte správn� .  
 
Po vým� n�  baterií musíte glukometr znovu nastavit. Viz. „Nastavení glukometru“ (str. 13 - 14).  
 
Odstran� ní problém�  
 
Problémy, se kterými se m� � ete setkat: Následující �ádky vám mohou pomoci vy�ešit n� které problémy. Vyvarujte se 
nesprávnému pou� ívání glukometru a všech jeho sou� ástí.  
 
Zpráva  P�í� ina     Co d� lat 
 
 
  Problém s glukometrem.   Pokud problém p�etrvává kontaktujte autorizovaného zástupce.  
 
 
 
 
     Problém s testovacím prou� kem.  Zopakujte test s novým prou� kem a dostate� ným mno� stvím krve. 
 
 
krve. 
  Chybné nastavení glukometru.  Viz. „Nastavení glukometru“ (str. 13 - 14).  
 

Err 

Er2 

Er3 
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Odstran� ní problém�  
 
 
Zpráva  P�í� ina     Co d� lat 
 
 
                           Nejsou ulo� eny � ádné záznamy.  
 
 
  
   
     
 
        
            
 
 
             
         
                
         
 
 
              
         
        
         
        
        
  
 

HI °C 

Lo°C 

        

    Lo 

     HI 

P�íliš nízká okolní teplota. Umíst� te glukometr do prost�edí s po� adovanou provozní teplotou, 
nejmén�  na 10 minut, a prove� te m� �ení znovu.  
 

P�íliš vysoká okolní teplota.
  

Umíst� te glukometr do prost�edí s po� adovanou provozní 
teplotou, nejmén�  na 10 minut, a prove� te m� �ení znovu. 

Pokud se domníváte, � e je váš výsledek nesprávný prove� te kontrolní 
m� �ení s kontrolním roztokem EasyGlucoTM. Pokud je výsledek normální, 
prove� te m� �ení s krví (2x – 3x). Symbol „Lo“ indikuje silnou hypoglykémii 
(nízká hladina glukózy v krvi). V tomto p�ípad�  kontaktujte svého 
ošet�ujícího léka�e. 

Pokud se domníváte, � e je váš výsledek nesprávný prove� te kontrolní 
m� �ení s kontrolním roztokem EasyGlucoTM. Pokud je výsledek normální, 
prove� te m� �ení s krví (2x – 3x). Symbol „HI“ indikuje silnou hyperglykémii 
(vysoká hladina glukózy v krvi). V tomto p�ípad�  kontaktujte svého 
ošet�ujícího léka�e. 

Výsledek testu je vyšší 
ne�  33,3 mmol/l (600 mg/dl). 

Výsledek testu je ni� ší 
ne�  0.6 mmol/l (10 mg/dl).
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Odstran� ní problém�  
 
 
Ní� e uvedená tabulka popisuje problémy, které se mohou objevit, ani�  by se na displeji zobrazilo chybové hlášení.  
 
 
Problém  P�í� ina        Co d� lat 
 
Glukometr     
se nezapne       
 
Po nanesení     
vzorku krve         
neprob� hne        
m� �ení     
 
 
 
Nepravd� po- 
dobný      
výsledek  
testu 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vym� � te baterie, pokud problém i nadále p�etrvává kontaktujte 
autorizovaného zástupce 

Naneste na testovací prou� ek dostate� né mno� ství krve a test 
opakujte. Test opakujte s novým testovacím prou� kem. 

Opakujte test s novým testovacím prou� kem 
 
 
Nastavte správný kód  a prove� te test znovu. 

Vybité baterie nebo problém 
s glukometrem 

Malé mno� ství vzorku 
 
Problém s testovacím 
prou� kem 

Problém s testovacím prou� kem  
 
Kód glukometru nesouhlasí 
s kódem na tub�  s testovacími 
prou� ky. 
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Specifikace 
 
 
 
Model   IMG-0002      Hematokrit   30 – 55% 

 

Rozsah testu  0,6 – 33.3 mmol/l (10 – 600 mg/dl) Objem vzorku  min. 1,5 µl 

 

Doba vyhodnocení 9 sec       Typ displeje  LCD 

 

Kapacita pam� ti  200 výsledk�  m� �ení    Rozm� ry (h x š x v) 22,8 x 54,5 x 91 (mm) 

 

Provozní teplota  10 – 35 °C (50 – 86 °F)   Hmotnost   55 g (v� etn�  baterií) 

 

Provozní vlhkost  10 – 90 %      Zdroj     3v Li baterie (CR2032) 2x 

 

Typ vzorku   plná kapilární krev    � ivotnost baterie  5000 m� �ení 

 

Kalibrace   plazma      M� �ící jednotky  mmol/l nebo mg/dl 
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Záruka 
 
T�íletá záruka. Pokud glukometr p�estane b� hem prvních t�ech let bez zjevných d� vod�  fungovat, MEDITEST s.r.o. vám 
glukometr EasyGlucoTM  zdarma vym� ní. Výjimkou je z�ejmé špatné pou� ívání glukometru nebo viditelné poškození.  
 
Záruka se vztahuje pouze na originální produkty EasyGlucoTM. Nevztahuje se na baterie obsa� ené v balení.  
 
Vypl� te záru� ní kartu a pošlete nám ji zp� t poštou, faxem nebo e-mailem. 
 
Glukometr EasyGlucoTM má t�íletou záruku ode dne nákupu. Pro p�ípad pot�eby si poznamenejte datum a místo nákupu.  
 
 
   
 
 
 
 
 


