Navod pro uzivatele glukometru GLUCOLAB™

Vézeny uZivateli,

dékujeme, Ze jste si vybral pravé testovaci systém GLUCOLAB™, UZivatelska
prirucka obsahuje veskeré informace o glukometru a prace snim. Pied
pouzivanim si peclivé prectéte veskeré informace.

Koupi testovactho systétmu GLUCOLAB™ jste  zvolili  jeden

znejpohodlnéjsich, nejjednodussich a nejméné bolestivych testovacich
systémi, ktery Vam poskytne presné vysledky jiz za 5 sekund, a to s pouzitim
pouze 1 ul vzorku krve odebraného z predlokti, nadlokti, dlané, prstu, stehna
nebo Iytka. Odbér vzorku krve ruky nebo nohy je méné bolestivy nez z prstu,
protoZze tyto casti t€la maji méné nervovych zakonceni.  Glukometr
GLUCOLAB™ navic umi uchovat v paméti na 250 vysledki méreni a umi
rozlisit aZ na 100 rtznych uzivateld (viz. Funkce ID)

Pravidelné méteni hladiny glukézy v krvi VAm miZe vyznamné pomoci 1épe
zvladat Vas diabetes. Nasim cilem je, aby bylo jednoduché a pohodlné.

Zarucni registracni karta je obsazena v baleni glukometru. Vypliite ji a zaslete
zpét. Vptipadé dotazli se obracejte na autorizovaného zastupce vCR
MEDITEST s.r.o.

Glukometr GLUCOLAB™ je uréen pouze pro testovani mimo té&lo
(diagnostické pouZiti in vitro).

Nenfi urcen k diagnostikovani diabetu a k testovani novorozencu.

Glukometr GLUCOLAB™ je uréen pouze k méfeni hladiny krevni glukézy
(cukru). K méfeni pouZzivejte pouze Cerstvou kapilarni krev.

Glukometr GLUCOLAB™ pouzivejte vyhradné k méfeni hladiny glukézy
v krvi.

Varovani: Diive nez zacnete tento produkt pouZzivat, pietéte si prosim
veskeré instrukce. Konzultujte sviij zdravotni stav a pouzivani
glukometru se svym oSetfujicim Iékafem.

Testovaci systtm GLUCOLAB™ obsahuje malé &éstecky.
Uchovejte mimo dosah déti.

V piipadé dotazii se obracejte na autorizovaného zastupce v CR
MEDITEST s.r.o.
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Dulezité informace

10.

11.

12.

Méfteni hladiny glukdézy vkrvi po jidle, fyzické ndmaze nebo jinych
udalostech, které ovliviiuji hladinu glukoézy vkrvi mohou ovlivnit
vysledky testovani.

Glukometr GLUCOLAB™ je uréen pouze pro testovani mimo télo
(diagnostické pouZiti in vitro).

Glukometr GLUCOLAB™ je urcen pouze k méfeni hladiny krevni
glukozy (cukru). K méreni pouZzivejte pouze Cerstvou kapilarni krev.

Glukometr GLUCOLAB™ neni urcen k diagnostikovani diabetu a
k testovani novorozenci.

Glukometr GLUCOLAB™ je uréen pouze pro meéieni hladiny glukozy
v krvi.

Pred prvnim testovinim si peclivé prectéte manuil a nacvicte si
bezpecéné pouzivani.

Dbejte zvySené opatrnosti pii manipulaci s krvi. Nespravné zachazeni
miuZe zpusobit vazné zdravotni problémy.

VA4S oSetiujici 1ékat Vam poradi, zda je pro Vas vhodné pouZivat tento
glukometr a jak spravné zvladat diabetes.

Silna dehydratace nebo nadmeérna ztrata vody miize ovlivnit vysledky
méreni.

Pokud jste vazné dehydratovani, ihned kontaktujte svého oSettujiciho
1ékare.

Pokud jsou vysledky nizsi nez 3,3mmol/l nebo vyssi nez 13,3mmol/l,
test zopakujte. Pokud opét ziskate stejné vysledky, kontaktujte svého
osetrujiciho 1ékare.

Pokud Vase pocity neodpovidaji naméfenym hodnotam, kontaktujte
svého oSettujiciho 1ékare.
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Struény popis meéreni

Vlozte testovaci Napichnéte prst a
Prouzek z tuby a odeberte vzorek
ovéite spravnost kodu.

Naneste vzorek krve Vysledky méteni za 5
na testovaci prouzek. vtefin.
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Dalsi casti téla vhodné pro odbér vzorku krve

Nadlokti
Predlokti
Dlan =
Spicka prstu
Stehno
Lytko

Testovaci systém GLUCOLAB™ Vam umoznuje ziskat vzorek krve pro méfeni
hladiny glukdzy v krvi z riznych ¢asti té€la. Obrazek vyse tyto ¢asti znazornuje.
Hladinu glukoézy v krvi mtizete métit ze vzorkli odebranych z nadlokti,
predlokti, dlané, prstu, stehna nebo Ijtka. Vyhnéte se matefskym znaménkiim,
7ilam, kostem a Slacham.

Duilezité: Doporucujeme odebirat vzorek z prstu, pokud mate podezieni na
hypoglykémii (nizkd hladina cukru) nebo pokud trpite opakujici se
hypoglykémii.

Diilezité informace o vyuziti alternativnich ¢asti téla k odbéru vzorku krve.
» Pouziti jinych ¢asti téla pro odbér vzorku krve konzultujte se svym

oSettujicim lékatem.

» Za urcitych okolnosti se mohou vysledky hladiny glukézy v krvi
odebrané zjinych casti téla lisit od vysledkt ziskanych ze vzorku
odebraného z prstu.
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Obsah baleni systému GLUCOLAB™

¢  Glukometr GLUCOLAB™
e Testovaci prouzky GLUCOLAB™

¢ Kontrolni roztok

¢ Odbérové pero

e Sterilni jehly

e Kontrolni prouzek

e Utzivatelska ptirucka

e Zarucni registra¢ni karta
e Uzivatelsky denik

e Baterie 3V Li-(CR2032)

e Pouzdro

Testovaci systém GLUCOLAB™ byl zabalen tak, aby nedoslo k jeho poskozeni.
Pokud zjistite, Ze je obal poskozen, vratte celé baleni v misté zakoupeni.
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Glukometr GLUCOLAB™
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Otvor na testovaci prouzek:
Sem zasunte testovaci prouzek GLUCOLAB™,

' Displej:

Zobrazuje vysledky méreni, chybové a jiné zpravy a
symboly.

m Funkéni tlaéitko:

Slouzi k vypnuti a zapnuti glukometru, vyvolani dat
uloZenych v paméti. Dale jako potvrzujici tlacitko pro
nastaveni glukometru a po méreni.

Sipka nahoru a dolti:
Slouzi pro nastaveni glukometru a k listovani v paméti
s ulozenymi vysledky.

' Kryt baterie

Sériové éislo

' Datovy port:

Umoznuje prenos dat do pocitace
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Stav baterie

Identifikacni ¢islo uzivatele
Kod testovaciho prouzku
Pristroj pripraven k métreni
Alarm

Pred jidlem

Pojidle

Po fyzické namaze

Poté co jste si vzali 1éky
Symbol konrolniho roztoku
Teplota/datum

Jednotky méreni

Symbol zvukové signalizace

Vysledky a cas testu



Testovaci prouzek GLUCOLAB™

Spolu s glukometrem GLUCOLAB™ pouZivejte vyhradné testovaci prouzky
GLUCOLAB™.

Zde naneste vzorek krve. Potvrzovaci okénko
Vzorek naneste na horni kontroluje, zda se krev
okraj testovaciho prouzku. natéhla do kanalku.

‘ N

Kontaktni lista.

Zasurite testovaci prouzek
do glukometru touto
stranou nahoru.

[Dilezité informace o testovacich prouzcich GLUCOLAB™]

1. Testovaci prouzky GLUCOLAB™ skladujte na chladném suchém misté.
Chraiite pred slune¢nym svétlem. Neuchovavejte v chladnicce.

2. Testovaci prouzky uchovavejte pouze v originalnim baleni. Neprendavejte je
do jiné tuby nebo lahvicky.

3. Thned po vyjmuti testovaciho prouzku GLUCOLAB™ 7z tuby, tubu opét
pevné uzaviete.

4. Pri prvnim otevieni tuby napiste na Stitek datum, od kdy musite prouzky
spottebovat. Testovaci prouzky GLUCOLAB™ spottebujte do 3 mésicti od
otevieni tuby.

5. Zamezte, aby se na testovaci prouzky dostala Spina, jidlo a voda.
Nedotykejte se testovacich prouzki mokryma rukama.

6. Nepouzivejte testovaci prouzky po uplynuti doby trvanlivosti, vysledky pak
mohou byt zkreslené. Doba trvanlivosti je uvedena na obalu nebo tubé.

7. Testovaci prouzky GLUCOLAB™ neohybejte, nestiihejte ani jakkoliv jinak
neupravujte.

8. Vice naleznete vpiibalovém letdku vbaleni testovacich prouzki
GLUCOLAB™,
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Nastaveni glukometru GLUCOLAB™

Glukometr GLUCOLAB™ disponuje velkjm mnozstvim funkeci. Varovny
signal Vas upozorni, Ze vybrana funkce byla nastavena: datum, ¢as, 5 riznych
alarmi, unikatni identifika¢ni éislo uZivatele, umi vymezit ¢innosti v zavislosti
na vysledcich a 3 unikatni primeéry méteni.

Podrzte tlacitko po dobu

3 sekund @.

Hy

Stisknéte Sipku nahoru #

nebo dola *

abyste vypnuli nebo
zapnuli zobrazeni
uzivatelského ID. Vybér
potvrdte tla¢itkem @

GLucol.as”
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Stisknutim Sipky nahoru & Stisknutim Sipky

nebo dolt ¥ vypnete
zvukovou signalizaci.

Vybér potvrd'te stisknutim

tlacitka @ .

20os oo

Cas a datum nastavite
pomoci Sipky nahoru &
nebo dold ¥ Vybér
potvrdte tlaéitkem @

nahoru & nebo dolu ¥
nastavite moznosti
méreni. Vybér
potvrd’te stisknutim
tladitka @ .

mmiol/L mg/oL

Jednotky méteni
nastavite pomoci
Sipky nahoru &
nebo dolt w
Vybér potvrdte
tlac¢itkem @
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Nastaveni glukometru GLUCOLAB™

i 250

Pomoci $ipky nahoru &
nebo dolt ¥ nastavite
oC nebo oF. Volbu
potvrdte tla¢itkem ©

Pomoci §ipky nahoru #
nebo dolti ¥ nastavite
¢as upozornéni. Pro
potvrzeni stisknéte
tlacitko (@

AR s,

')
e
7 1
Pomoci §ipky nahoru &
nebo dold ¥ nastavite
pocet dnfi, za které se
se ma pocitat primeér.
Potvrdte tla¢itkem @

A

HY

ALd

Po nastaveni pozadovaného

poctu alarmu, stisknéte
tlac¢itko (@

A

L1

Pomoci $ipky nahoru #
nebo doli ¥ nastavite

alarm. Potvrdte
tlacitkem @

S

mmol/L mg/oL

YAMON DN AMPN

ABA8~RE88
KdyZ dokoncite
celé nastaveni, na
displeji se zobrazi
vSechny symboly.
Pak se glukometr
automaticky vypne.

Miizete nastavit 5 riiznych dennich upozornéni a 3 riizné pramery
hladiny glukézy v krvi.

Varovani:

Pii nastavovani parametri se ujistéte, Ze je nastavite spravné. Zajistite tim

presné vysledky.

Béhem nastavovani glukometru neni mozné provadeét méreni.
MozZnost nastaveni roku: 2005 — 2099
Pokud chcete glukometr béhem nastavovani vypnout, podrzte tlacitko ®©

alespon po dobu 3 sekund.

GLucol.as”
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Kontrola glukometru kontrolnimi prouzky

S pomoci kontrolniho prouzku se ujistite, ze glukometr spravné funguje.

«

Y

- B

LB
PuE
My
L |

Vlozte kontrolni prouzek do glukometru, symbolem ,,<<<” nahoru.

Kdyz vlozite kontrolni prouzek do testovaciho otvoru, glukometr se
automaticky zkontroluje. Pokud se zobrazena hodnota pohybuje v rozmezi od
107 — 127, glukometr funguje spravne.

Pokud se zobrazena hodnota pohybuje v jiném rozmezi, zobrazi se na displeji
LEr 1%,

Pokud se i po opétovném vsunuti kontrolniho prouzku zobrazi stejna chybova
hlaska, kontaktujte autorizovaného zastupce v CR.

Po zakoupeni zkontrolujte glukometr GLUCOLAB™, abyste se ujistili, zZe
vysledky méteni budou spravné. Kontrolu glukometru provadé€jte pravidelne.

GLucol.as” 12



Ko6dovani glukometru

Kéd je uréen ke kalibrovani glukometru GLUCOLAB™ testovacimi prouzky
GLUCOLAB™, Pfed prvnim pouzitim je nutné glukometr kdédovat. Pred
prvnim pouzitim a pii kazdém otevieni nové tuby stestovacimi prouzky
GLUCOLAB™ nastavte kod na glukometru.

EC18

EIC18

Glukometr se po vlozeni testovaciho prouzku
GLUCOLAB™ automaticky zapne. Zasuiite testovaci
prouZek az Gplné dolti. Vyvarujte  se ohnuti testova-
ciho prouzku. Kbd se objevi na displeji po dobu 3 sekund
(napf. Ci18). Porovnejte kod na displeji glukometru
s kodem na tubé s testovacimi prouzky. Pokud se
shoduji, mizZete zacit s mérenim.

Pokud se kédy neshoduji musite nastavit kod manualné,
diive nez se displej vypne (béhem 3 sekund). Pro
nastaveni spravného koédu pouzijte Sipky nahoru ® a
dolit ¥ . Cislo se zvys$i kazdym stisknutim $ipky nahoru a
snizi kazdym stisknutim S$ipky doli. Pokud se chcete
pohybovat rychleji, Sipku podrzte.

Pokud se na displeji zobrazi jakakoliv chybova hlaska podivejte se do kapitoly

»Odstranéni problém

GLucol.as”
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a“ (viz. str. 28 - 31)
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Odbér kapky krve

DI

1. Odsroubujte vrsek odbérového 2. PFidr7te lancetu a ods$roubujte
pera a jehlu zasuiite pevné do ochranou krytku. Tu nevyhazujte.
nosice. Vyméiite $pi¢ku odbérového pera.

»
3. Odbérové pero poskytuje 5 4. Jednou rukou pfidrzte Spicku
riznych stupnd vpichu. Vyberte odbérového pera a druhou tdhnéte
si pro Vas vyhovujici hloubku za pohyblivou ¢ast, dokud neuslysite
vpichu: 1-2 pro mékkou kiizi, cvaknuti. Nyni je pero uzaméeno a
3 pro stiedné silnou kizi, ptipraveno k odbéru.

4-5 pro silnou, ztvrdlou pokozku.

I

5. Uvolnéte pohyblivou ¢ast. Ta 6. Prilozte odbérové pero na Spicku prstu.
se okamzité vrati do ptvodni Stisknéte spoustéci tlacitko. Vzorek krve
polohy. je nyni pripraven k naneseni na testovaci

prouzek. Odtahnéte testovaci
pero od prstu.

Varovani:

¢ Pri kazdém testovani pouzijte novou sterilni jehlu.

e Nepouzivejte jehlu s poskozenou nebo dokonce odstranénou ochrannou
krytkou.

¢ Nikdy nepouzivejte jehlu, kterou pred Vami pouzil nékdo jiny.

Manipulace s odbérovym perem:

e Vzdy pouzijte sterilni jehlu. Na pouzitou jehlou opatrné nasad'te ochranou
krytku.

e Pevné pridrzte nosic a opatrné vyjméte jehlu. Prisroubujte vrsek
odbérového pera.

e Pouzitou jehlu vyhod'te na prislusné misto. Vycistéte odbérové pero, pokud
bylo potrisnéno krvi, nebo jinak znecisténo.
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Provedeni méreni

Dtive nez zacnete meérit hladinu glukozy v krvi, peclive si prectéte pribalovy
letak k testovacim prouzkiim a ujistéte se, Ze mate vSechno potrebné k méteni
hladiny glukozy v krvi:

Glukometr
GLUCOLAB™

Testovaci prouzky
GLUCOLAB™

Odbérové pero
GLUCOLAB™

Sterilni jehly
GLUCOLAB™

VAROVANT!

Jak snizit riziko infekce:

¢ Nikdy nepouzivejte odbérové pero a jehlu, kterou pred Vami pouzival nékdo
jiny.

e Vzdy pouzijte novou sterilni jehlu.
Jehly jsou pouze na jedno pouziti.

e Zamezte, aby se na sterilni jehly a odbérové pero dostal krém na ruce,
jakékoliv oleje nebo Spina.
e Pred testovanim si radné osuste ruce.
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Provedeni méreni

Seznamte se s pouzivanim odbérového pera a pred prvnim pouzitim si nacvicte
postup pouziti. Pfed testovanim si omyjte ruce mydlem, oplachnéte teplou
vodou a diikladné vysuste.

CODE o="1
) (
R (
2L @2t it e

Krok 1.

Testovaci prouZek vlozte do otvoru glukometru logem ,,infopia“ nahoru.
Glukometr se automaticky zapne a na displeji se zobrazi kod a testovaci teplota.
Po 3 sekundéch kod i testovaci teplota zmizi.

oE=_§

Pokud blika symbol testovaciho prouzku , naneste vzorek krve do

testovaciho otvoru.

Poznamka: Pokud zasunete testovaci prouzek do glukometru $Spatnou stranou,
glukometr se automaticky zapne, ale nebude mozné provést testovant.

VAROVANT!

e Pokud jste kod nepotvrdili do 3 sekund, vyjméte testovaci prouzek, vypnéte
a zapnéte glukometr a cely proces zopakujte.

e Pokud se kod na displeji neshoduje s kodem na tub€ s testovacimi prouzky,
nastavte kdd manualné viz ,,Kdédovani glukometru® (str. 15).

e Pokud nanesete vzorek krve prilis brzy, zobrazi se na displeji chybova
hlaska ,ERROR 5 (viz str.29).

GLucol.as” 16



Provedeni méreni

Zasunuti testovaciho prouzku ~ Naneseni vzorku krve

O=

Spravné

o o
{
|

Spravné Spravné | i
Uplné naplnéno
Spatné
> — | |
Incorrect Incorrect Maélo naplnéno
Spatné Spatné

Krok 2.

Prilozte konecek prstu na okraj testovaciho prouzku GLUCOLAB™, Krev se
automaticky nasaje do kanalku testovaciho prouzku. Prst ponechte ptiloZeny,
dokud neuslysite pipnuti glukometru GLUCOLAB™. Objem vzorku krve musi
byt alespon 1 pl.

VAROVANT!
¢ Pokud neprovedete méreni do 5 minut, glukometr se automaticky vypne.
e Vtomto pripadé by mél byt cely postup méreni proveden znovu.
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Provedeni méreni

MOH
1
!

(225

LnE

5 1925

'
# Po zasunuti
testovactho prouzku

‘1.||llll IIIm,‘.ll_lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI":“ILI'# sezobrazidatuma
T OMON DAY M ™ = teplota.k ,

o 13 ir 13 - Poznamka: Teplota
l-"'ll |l| |l||5| [N} |'||E|.§§ I |*| |+|E|| I‘ILII [N |'|E:|E|5L“ se ZObT'aZi pouze na

malou chvili.

Krok 3.

Po naplnéni testovaciho kanalku se test spusti automaticky a vysledky se
zobrazi za 5 sekund. Na displeji se objevi odpocitavani od 5 do 1. Na displeji se
pak zobrazi vysledky méfeni, teplota a Cas.
Vysledky si zaznamenejte do deniku GLUCOLAB™, Po vyjmuti testovaciho
prouzku se glukometr automaticky vypne.

VAROVANT!

e Pokud jsou vysledky méreni mimo rozmezi, objevi se na displeji Hi/Lo (viz.
str. 30).

e Jehlu a testovaci prouzek bezpecné vyhodte.
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Provedeni méreni

Krok 4-1.

ﬂ) ‘ -—", N
EE H Pokud se rozhodnete vyuzit funkce aktivity,
' A

ktera je ve vztahu svas$im vysledkem, pouZijte
Sipku nahoru & nebo dold ¥ pro pohyb mezi
myfdL N P . . v er s
témito aktivitami, pak stisknéte potvrzujici

‘ :'§' ;5:35 tlatitko @.

Krok 4-2.

Pokud se rozhodnete vyuzit funkce ,uZivatelské
ID“ pouzijte Sipku nahoru & nebo dolid W a
vyberte ,uzivatelské ID“, pak stisknéte

o,

potvrzujici tlacitko ®.

VAROVANT!

I kdyZ nastavite moznosti méteni a uzivatelské ID, nebudete moc postoupit ke
kroku 4, pokud vyjmete testovaci prouzek bezprostredné po testovani.

Viz str. 12 , nastaveni funkce aktivit a individualniho uzivatelského ID.

Pokud je funkce ID aktivni, jsou data, neptirazena k zadnému ID, automaticky
uloZena. Tyto mohou byt vidét, pokud funkce ID neni aktivni.
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Kontrola systému kontrolnim roztokem

Jak provést kontrolu systtmu GLUCOLAB™ kontrolnim roztokem
GLUCOLAB™,

CODE o= §
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Na displeji se zobrazi symbol testovaciho prouzku *=W® . Dfive neZ provedete
kontrolu systému kontrolnim roztokem, stisknéte Sipku nahoru # nebo doli ¥ .

Ve chvili, kdy se na displeji zobrazi symbol kontrolniho roztoku 8 , naneste
kontrolni roztok na testovaci prouzek.

VAROVANT!
¢ Vysledky méreni provedené kontrolnim roztokem jsou ulozeny odlisné od
skuteénych vysledkt provedenych se vzorkem krve.

e Kontrola systému muze byt provedena kontrolnim roztokem pouze pokud je
funkce ID neaktivni.
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Vyhodnoceni vysledku

Glukometr GLUCOLAB™ ma4 vestavénou pamét, kde je mozné uchovat az 250
vysledkt. Pristroj umi spocitat primérnou hladinu glukézy v krvi za dany pocet
dnt, ktery si sami stanovite. Vysledky méfeni mizete kdykoliv vyvolat. Ty se
pak zobrazi na displeji. Pokud je paméft zcela plna, nejnovéjsi vysledky méreni
se ulozi misto téch nejstarsich.

Stisknutim tlagitka @ vyvolate z paméti pristroje nejnovejsi vysledek, ktery se
zobrazi na displeji.

Jednotlivé vysledky méreni vyvoléte stisknutim $ipky nahoru & .

Primérné vysledky méteni vyvolate stisknutim Sipky dola ¥.
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Jid diny Poet visledki méfent
Pocet dni, za které je méfena
primérné hodnota.
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Vyhodnoceni vysledku

1D
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Stazeni vysledku do pocitace

GLUCOLAB™ m4a uzivatelsky prijemny program, ktery Vam umozZni
kontrolovat Vas diabetes pomoci pocitace nebo virtualniho stopare.

Stahnout program zdarma je mozné na adrese: http://www.meditest.cz

uzivatel

kabel ' j ‘

Abyste mohli stdhnout naméfend data do pocitace, potfebujete kabel.
Kontaktujte autorizovaného zastupce v CR MEDITEST s.r.o., kde si tento kabel

muZete zakoupit.

GLucol.as”
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Udrzba glukometru GLUCOLAB™

Spravna tdrzba zajisti presné vysledky, bezpecné pouzivani a dlouhou
Zivotnost glukometru GLUCOLAB™,

1. Pokud na odbérovém peru zistanou zbytky krve nebo nedcistot, ocistéte jej.
Prredejdete tim infekénim onemocnénim.

2. Glukometr by mél byt po kazdém méieni ocistén mékkym hadiikem nebo
papirovym kapesnikem. V pripadé potfeby miZete k ¢isténi vnéjsi strany
glukometru pouzit Cisty alkohol. Nepouzivejte chemické latky jako benzol
nebo aceton, mohou poskodit povrch glukometru. Pokud budete dcistit
glukometr alkoholem, vzadném piipadé ho neaplikujte pfimo na
glukometr. Malé mnozstvi alkoholu naneste na hadiik a ocistéte glukometr.
Po ocisténi nechte glukometr oschnout na chladném misté mimo dosah
slune¢niho zateni.

3. Po kazdém méfeni ulozte glukometr do pouzdra. Predejdete tak jeho
ponicéeni nebo ztrate.

4. Glukometr uchovavejte na chladném, suchém misté, mimo dosah déti.

Vevs

5. Pro podrobnéjsi informace o testovacich prouzcich GLUCOLAB™ sij
prectéte pribalovy letdk, ktery se nachazi v kazdém baleni testovacich
prouzki GLUCOLAB™,

6. Pokud potiebujete zakoupit odbérové pero, sterilni jehly nebo testovaci
prouzky, kontaktujte autorizovaného zastupce.

7. Testovaci prouzky a glukometr nenamacejte.
8. Glukometr ani testovaci prouzky nevystavujte extrémnimu teplu.

9. Glukometr GLUCOLAB™ pouzivejte dle instrukei v uzivatelské prirucce.

GLucol as” 24



Vyména baterie

Kdy? jsou baterie slabé objevi se v hornim levém rohu symbol baterie 1.
V tomto pripadeé je nutné baterii vymeénit. Pokud je baterie zcela vybita,
glukometr se viibec nezapne.
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Glukometr GLUGOLAB™ vyuziva pouze jednu 3V lithiovou baterii.
Nez zacnete baterii vymeénovat, ujistéte se, Ze je glukometr vypnuty.

Pii vyméné baterie se ujistéte, Ze je do glukometru davate spravné, dle symboli
polarity (+ nebo -).

Po vyméné baterii musite glukometr znova nastavit. Viz. ,Nastaveni
glukometru® (str 12 - 13.).
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Problém s glukometrem' Zopakujete 2x - 3x test s kontrolnim

] prouzkem. Pokud problém pretrvava

E r ( kontaktujte autorizovaného zastupce
nebo zakaznicky servis.

jiz pouzity nebo mokry testovacim prouzkem.

Chyba poukazuje bud na Zopakujte méfeni s novym
E i- E testovaci prouzek.

Nedostateéné Zopakujte méfeni s novym
r mnozstvi testovacim prouzkem.
vzorku krve.
Problém s testovacim Zopakujte méfeni s novym
E q prouzkem. Testovaci prouzek testovacim prouzkem.
‘. je poskozeny.

prouzek nanesen diive nez objevi blikajici symbol
se na displeji objevil blikajici testovaciho prouzku, pak
symbol testovaciho prouzku. naneste vzorek krve.

E 5 Vzorek krve byl na testovaci Vyckejte, nez se na displeji

V paméti nejsou zadna ulozena

- e = data.

V paméti neni dostate¢ny pocet
= = = vysledki méfeni, aby mohl byt
zobrazen poZadovany prameér.

[ |
~JE

Nésledujici tabulka Vam miZe pomoci vyreSit nékteré problémy, které se
mohou objevit pri pouzivani glukometru. Pokud problémy pretrvavaji
kontaktujte autorizovaného zastupce nebo zadkaznickou podporu.

Zprava Problém Co délat

GLucol as” 26



Odstranéni problému

Zprava
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GLucol.as”

Problém

Okolni teplota je prilis
nizka.

Okolni teplota je prilis
vysoka.

Vysledky méfeni jsou
niz$i nez 0,6 mmol/1
(10 mg/dl).

Vysledky méfeni jsou
vy$$i nez 33,3 mmol/l
(600 mg/dl).

Co délat

Ujistéte se, Ze pozadovana
provozni teplota je v
pozadovaném rozmezi, vyCkejte
min. 10 minut a méfeni zopakujte.

Ujistéte se, Ze poZadovana
provozni teplota je v
pozadovaném rozmezi,
vyCkejte min. 10 minut a
meéreni zopakujte.

Provedenim testu s kontrolnim
roztokem se ujistite, Ze kontrolni
prouzek je v poradku. Nasledné
proved'te 2x -3x nové meéfeni se
vzorkem krve. Pokud se stéle
bude na displeji objevovat napis
,Lo“ kontaktujte svého
osetruiiciho 1ékare.

Provedenim testu s kontrolnim
roztokem se ujistite, ze kontrolni
prouzek je v pofadku. Nésledné
provedte 2x -3x nové méfeni se
vzorkem krve. Pokud se stile bude
na displeji objevovat népis ,,Hi“
kontaktujte svého osettujiciho
1ékate.
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Odstranéni problému

Zprava

Glukometr se
nezapne

Po naneseni
vzorku krve se
nezobrazi
vysledky.

Nepravdépodobny
vysledek méteni.

Zaruka

Problém

Vybité baterie nebo problém
s glukometrem.

Malé mnozstvi vzorku krve

Problém s testovacim

prouzkem nebo glukometrem.

Problém s testovacim
prouzkem.

Kéd glukometru nesouhlasi s
kodem na tubé s testovacimi
prouzky.

Co délat

Vyméiite baterii, pokud
problém i nadéle
pretrvava kontaktujte
autorizovaného zéstunce.

Opakujte méfeni s novym
testovacim prouzkem.

Opakujte méfeni s novym
testovacim prouzkem.

Nastavte spravny kod a
proved'te méfeni znovu.

Glukometr GLUCOLAB™ mj triletou zaruku od data zakoupeni.

Pokud glukometr ptfestane béhem prvnich tii let, bez zjevnych dtivodi,
fungovat, MEDITEST s.r.o. Vam glukometr GLUCOLAB™ zdarma vyméni.
Vyjimkou je zfejmé Spatné pouzivani glukometru nebo viditelné poskozeni.

Zaruka se vztahuje pouze na origindlni produkty GLUCOLAB™. Nevztahuje
se na baterie obsazené v baleni.

Vyplitte zaru¢ni kartu a poslete nam ji zp€t postou, faxem nebo e-mailem.

GLucol.as”
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Specifikace

GLucol.as”

Typ vzorku: plni kapilarni krev

Objem vzorku: 1 pl

Rozsah méreni: 0,6 — 33,3 mmol/]

Doba vyhodnoceni: 5 sekund

Kalibrace: plazma

Provozni vlhkost: 10 — 90%

Kapacita pameéti: 250 vysledki méreni

Provozni teplota: 10 — 40 °C

Typ displeje: LCD

Rozmeéry: 74 X 53 X 20 mm

Hmotnost: 40g+1¢g

Zdroj: 3V Li baterie (CR2032) x 1

Zivotnost baterie: 5000 méfeni

Mérné jednotky: mmol/l nebo mg/dl

Pocet uzivatelskych ID: 100
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Vysvétlivky

S / N Sériové ¢islo

( G 01 23 Tento produkt spliiuje predpis 98/79/EC o
1ékarskych piistrojich pro diagnostické pouziti in vitro

vitro

Pozor nastudujte prilozené dokumenty

IV D Pfistroj pro diagnostické pouziti in vitro (vnéjsi)
I_ O T Vyrobni fada
R E F Katalogové ¢islo

Skladujte pfi teploté

Nahlédnéte do provoznich instrukei

mie

Datum expirace

Datum vyroby

L
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